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Abstract  
The development of multi-modality imaging devices marks a milestone of medical imaging. Discovery NM/CT 670 was recently 
launched by Ge Corp in the United States after the development of PET-CT and it integrated CT and SPECT. The newly formed type of 
molecular imaging equipment of SPECT/CT is getting wide attention along with the application of SPECT-CT and PET-CT so that 
computer analysis of SPECT-CT and PET-CT image came into being, which was much valued by clinical and imaging studies. The 
paper described detailed information of SPECT-CT and PET-CT computer analysis. 
Key Words  Multi-modality imaging; SPECT/CT; PET-CT; Computer analysis method;  Imaging analysis 
 
SPECT-CT 和 PET-CT 计算机分析方法的进展研究 
郭晋纲 1，徐树明 2，张晓丽 3，张红雨 1 
1 山西省肿瘤医院核医学科，太原，中国    
2 山西省妇幼保健院 CT 室，太原，中国 
3 太原煤炭医院，太原，中国   
通讯作者：徐树明 Email：781922486@qq.com 
基金项目：山西省科技公关项目(20120313022-6) 
【摘要】多模态成像设备的发展是影像学发展的里程碑，继 PET-CT 后，美国通用电气公司推出了 Discovery NM/CT 670，
将 CT 与 SPECT 有机整合在一起，形成的 SPECT/CT 新型分子医学影像设备，随着 SPECT-CT 和 PET-CT 日益广泛地受到
关注和应用，许多关于 SPECT-CT 和 PET-CT 图像分析的计算机方法应运而生，越来越受到临床和影像学科的重视。本文就
SPECT-CT 和 PET-CT 的计算机分析方法进行了详细的描述。。 
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单光子发射断层扫描成像(Singlephoton Emission Computerized Tomography， SPECT) 及正电子发射断
层扫描成像(Positron Emission Tomography，PET)是两种新型的核医学成像技术。它们的特点是能够以图像
的方式给出病人生化及生理过程的功能信息，这是非介入，又具有重要临床意义的检测方法。随着





SPECT-CT 和 PET-CT 日益广泛地受到关注和应用，许多关于 SPECT-CT 和 PET-CT 图像分析的计算机方
法应运而生，包括心、脑功能的可视化及定量分析技术。 
1功能图像的预处理和灌注量化方法 
大部分 SPECT-CT 和 PET-CT 计算机方法进展是在心脏研究方面。商业核医学计算机系统现已具有获
取和重建 ECG 门控的心肌灌注研究技术。这一性能推进了 SPECT 在心肌灌注总体自动评价，及全局与局
部功能，包括左室(LV)射血分数(Ejection Fraction)，左室舒张末期(ED)及收缩末期(ES)容积，LV 心肌壁运
动和增厚的估算。这些估算主要是用 Tc-99m 心肌灌注示踪剂的门控 SPECT 成像，最近还使用 Tl-201 示踪
剂。 





法可以识别 LV 区。将 LV 分离后，一种方法是使用原来的数据细化对心肌表面的估计。在拟合左心室区
的椭球法线方向对心肌重新采样，每个采样处得到的剖面用一个高斯函数拟合。最佳拟合的高斯函数用来
估计每个剖面心肌的中心，在基于图像灰度和心肌平滑的进一步细化之后，得到的中间心肌点用于拟合椭
球，其长轴用做最终的 LV 长轴。另一种方法使用较复杂的启发技术确定最佳 LV 阈值，并将它与其它结
构分开。实现这步后，分割出的数据直接用于确定长轴。将二值图像划分为三角片，心内膜表面上每片的
法线均指向 LV 的长轴。这些法线的交点(或近交点)收集起来，拟合一条 3D 直线，这就是 LV 长轴。 














灌注量化后，数据须显示。现有两种显示灌注量化的手段: 极图(Polar Map)和 3D 显示技术。极图可在
一张图中对整个左心室量化灌注数据进行显示。最近，采用 3D 显示使数据显示更自然。 
2.1 极图  极图或称牛眼图显示是一种观察环状剖面的标准方法。使用彩色编码，可以对全部环状样本快
速、综合了解。根据归一化计数值，各环状剖面上的点被赋予相应的颜色，这些彩色剖面形状是一组同心
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2.2  3D 显示技术  可使用三维图形技术将灌注量化结果叠加到特定病人左室的表示上。这种表示是用从
灌注数据提取的心内膜或心外膜表面点产生的。例如，在一种方法中，首先用灌注量化过程生成最大心肌
计数样点的坐标实现心肌表面检测。并对各采样点坐标滤波以消除噪声。假定舒张末期心肌厚度 1cm，将
















产生的心肌边界在临床上还是很有用处的。该方法是最先引入商业产品的，而且对 Tc-99msestamibi 及 Tl-
201 两种示踪剂可以从始至终全部实现自动处理，因此目前仍较普及使用。 
另一个方法用几何建模。该模型使用左室灌注量化得到的最大计数环状剖面点作为心肌的中心。程序




必要的全局和局部功能测量，例如，ED 和 ES 容积，LV 心肌质量，及 LV 射血分数等。 
3 SPECT-CT和 PET-CT多模图像的配准 
3.1 脑成像  用不同模式的成像设备对人脑成像比对人体其它部位成像要容易得多，因为脑在颅骨内近似
静态，其总体形状不随病人的姿势或活动而改变。一般情况下，配准同一病人的两幅图像使用全局线性变
换就够了。早期的办法是使用外加的记号，该记号在图像中都可以看到。图像中对应记号点间的线性变换











目前，可以结合患者功能信息与解剖信息的 PET/ SPECT 与 CT/MRI 脑图像的配准和融合已经有了一
些临床应用了。在肿瘤科，用 PET 和 SPECT 对肿瘤的代谢、免疫及其它生理方面识别和特性化，而用 CT
和 MRI 确定肿瘤的解剖位置。整合的图像可用于改进放射治疗计划或立体定向活检或手术。此外，放射治
疗后扫描的 MRI 图像中，坏死组织往往表现为亮区，很容易与癌症复发混淆。与配准的 PET 或 SPECT 一
起使用，可以区分坏死组织(没有代谢)与肿瘤复发(通常表现为高代谢)。例如，一个患者从上到下的 6 幅断
层融合图像。MRI 图像用灰度表示，然后叠加 PET 的彩色功能部分。箭头指示的部分是经放射治疗杀死肿
瘤后 MRI 图像仍显示亮区，但相应部分的 PET 是暗区，表明这里确实是坏死组织，而不是肿瘤的复发。 
关于神经退化性疾病，MR 可以用来将皮层退化与衰减代谢的影响区分开。相对于皮层灰质的厚度来







Regist-Lab 首先对两幅图像采用 Gaussian 算子平滑去噪，以提高配准精度; 然后，采用边缘提取算法，自
动从两幅图像中提取出边缘图像; 最后，用户利用 RegistLab 提供的交互工具，勾勒出两幅图像中对应感兴
趣区域的轮廓，软件采用聚类分析自动得到聚类中心作为形状特征点。实践表明，在正确粗配准及人工校
正的基础上，再经过精配准，均能将图像校正到最佳配准测度位置。 
3.2 心脏成像  临床研究中，经常使用不只一种成像方法判断病人是否患有心脏病。冠状血管造影术是诊
断冠状动脉狭窄的金标准，扫描 MR 图像确定大体解剖，SPECT 图像用于估计心肌灌注。然而，心脏或其
结构的图像配准是很困难的事情，因为心脏不停地运动，随病人不同姿势，心脏在胸腔中的方向也在不停
地变化。因此，关于心脏配准的工作大多处在研究阶段。例如，冠状动脉疾病的范围和严重程度的准确估
计需要 SPECT-CT 和 PET-CT 灌注图像得到的生理信息与冠状血管造影术得到的解剖信息的集成。可将表
示心肌灌注的 3D LV 模型与病人自身的 3D 冠状动脉树配准，并将二者显示在一个共同的画面之中。病人
特定的 3D 冠状动脉树是对同时获取的数字双平面血管造影投影，或不同角度获取的两个单一平面投影进
行几何重建实现的。3D 心肌表面可对 SPECT 图像用边界检测或建模技术生成。 
一种方法是，使用描述含室间沟和房室沟的冠状动脉树与心肌表面关系的代价函数，通过将此代价函
数自动最小化实现 3D 重建动脉树与心肌灌注表面模型配准。另一种方法是，使用 SPECT 和血管造影的获
取参数，确定两个模型的病人坐标，来实现 3D LV 与冠状动脉的对齐。知道这些坐标后，对这两个模型做
简单的平移就很容易对齐，如果必要的话，还可以进一步精确配准。 
